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摘要:通过有机改性溶胶凝胶 PVA 包埋方法固定微生物菌株,以氧光化学传感器作为二次传感,制备了响应良好的光化学
BOD微生物传感器.在此基础上,考察了微生物传感膜的活化浓度、温度、pH、无机盐及部分金属离子对传感器响应的影响,
并对传感器的重现性、储存稳定性和线性范围进行了考察,实验结果表明 BOD含量在 0) 100mgPL浓度范围内与传感器的荧
光值成线性关系,传感膜的响应活性保持较好,具有较长的使用寿命和良好的稳定性.
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Abstract: An organically modified sil icate ( ormosil)-PVA as an immobilizat ionmaterial for Hansennula anomala was invest igated to develop an
optochemical BOD sensor for the determination of BOD. After preconditioning, the BOD sensing film can be steadily used for two months. The
linear fluctuant coefficient( R2 ) in the ranges of 0) 100mgPL and 0 ) 40mgPL was 019950 and 019604, respectively. The effects of act ivated
concentration, temperature, pH, sodium chloride concentration and coexisting metal ions to BOD determination were investigated.
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水体中有机物的含量表征着水体的质量, 人们常用生化需氧量( BOD)来反映水体有机污














二次传感,即可形成光纤光化学 BOD微生物传感器, 并可应用于检测水体中 BOD的含量.用
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等. 利用海藻酸钠包埋法和纯 PVA 包埋, 微生物膜干燥
后成型较佳,但在磷酸盐缓冲液中海藻酸钙会逐渐溶解,而 PVA 膜易产生水溶胀现象.夹层法
操作简单, 但膜在水溶液中极易发生菌体流失,膜的稳定性较差. 为了克服以上固化方法的不
足,本文利用硅酸盐有机改性 PVA 的溶胶凝胶有机杂化包埋方法固化微生物菌株, 以氧光化
学传感器作为二次传感, 制备了基于氧光导检测的 BOD微生物传感器. 在此基础上,对此光化
学 BOD微生物传感器用于 BOD测定的工作条件以及影响因素进行了研究.
1  实验方法
1. 1  仪器
GD-1型微光测量仪 (西安瑞科电子设备有限公司) , 自制样品池, R928 光电倍增管
(Hamamatsu, Japan) , Echrom98色谱数据处理工作站(大连依利特科学仪器有限公司) , WH-2微
型旋涡混合仪(上海沪西分析仪器厂) .
1. 2  试剂
实验所用硅氧烷偶联试剂正硅酸甲酯( TMOS) (分析纯)购自中国医药(集团)上海试剂化
学公司,甲基三甲氧基硅烷( Me-TriMOS)购自 Fluka( Switzerland) , 聚乙烯醇购自 Aldrich(USA) ,
4, 7-二苯基-1, 10-邻菲咯啉钌[ Ru( dpp)
2+
3 ]由香港理工大学应用生物与化学科技系合成.
5% PVA 水溶液: 称取一定量聚乙烯醇粉末, 用热水溶解配制成 5% ( WPV )的 PVA 水
溶液.磷酸盐缓冲溶液( pH= 712)用KH2PO4 和Na2HPO4 (均为分析纯)配制. BOD标准溶液:称
取葡萄糖和谷氨酸(均为分析纯)各 010750 g,用磷酸缓冲溶液定容至 100 mL( GGA 溶液) , 其
BOD值为 1000 ? 185mgPL. 其它试剂均为分析纯.实验用水为石英亚沸蒸馏水.
113  菌种及培养
菌种:异常汉逊酵母(北京微生物研究所) ;液体培养基:麦芽汁琼脂( 12Brix 麦芽汁 110 L,
琼脂 1510 g) ;培养方法:将菌种接种到盛有液体培养基的三角瓶中, 25 e 下振荡培养 24 h,经
3000 rPmin离心分离,用磷酸盐缓冲溶液 3次洗涤、分离,获得湿菌种.储于磷酸盐缓冲溶液中
用于制膜. 4 e 下保存备用.
114  氧敏感膜与微生物膜的制备
氧敏感膜: 按一定体积比量取 TMOS 和 Me-TriMOS 于 5 mL 平底反应瓶中, 加入饱和的
[Ru( dpp)
2+
3 ] 的THF 溶液,旋涡振荡 1 min后, 再逐滴振荡加入 0101molPL HCl, 60 e 下敞口磁









(LED, Kmax= 460 nm)直接照射在样品池中的菌膜上,响应后产生的荧光信号通过光纤传导进
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图 1  微生物传感器工作系统图示
A:样品池 B:电源 C: 光窗 D:微光测量仪 E:
色谱工作站 F:计算机 G:光纤LED:发光二极
管 PMT:光电倍增管
Fig. 1 Flow chart of optochemical BOD sensor
入光电倍增管. 由光电倍增管输出的电流信号经微光测
量仪转化为电压信号,再由色谱工作站转换为数字信号,
由计算机记录,分析和处理(图 1) . 为了获得更好的分辨
率,实验利用数据处理工作站的一阶导数功能, 对记录的
信号进行处理, 获得一阶导数响应图谱.系统中 LED与光












实验研究了 3种细菌的固定方法: 溶胶凝胶包埋法、PVA 包埋法和有机改性溶胶凝胶-
PVA包埋法.实验结果表明,有机改性溶胶凝胶-PVA包埋法所制得的膜机械性能较好,响应较
快,能够克服PVA的溶胀问题,能获得剩余活性高、稳定性较好的传感膜(表 1) . 因此, 实验选
择有机改性溶胶凝胶-PVA包埋法进行进一步的研究.
表 1  不同细菌包埋方法的比较
Table 1  Comparat ion of different immoblizat ion methods of Hansennula anomala
包埋方法 膜成分 响应平衡时间* ,min   机械性能
溶胶凝胶法 TMOS、Me-TriMOS、菌液 ~ 60   较好,不易从氧膜上剥离
PVA包埋法 PVA、菌液 ~ 10   泡水易溶胀,易从氧膜上剥离
有机改性溶胶凝胶-PVA 包埋法 TMOS、Me-TriMOS、PVA、菌液 ~ 15   良好,不易剥离,不溶胀
 * 从加入 GGA溶液至荧光响应信号值即氧膜的荧光强度值达到最大.
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2. 3  影响传感器响应的因素
2. 3. 1  菌膜活化浓度  菌膜一般于冰箱中 4 e 下冷藏储存, 此时细菌处于休眠状态, 活性较
低.因此菌膜进行测量之前需放置于一定浓度的 GGA溶液中进行活化. 活化浓度不同,细菌恢
复的活性不同, 菌膜的响应速度也有所差异. 温度 30 e 、pH 712时采用不同活化浓度活化的菌
膜对 BOD为100mgPL GGA溶液的响应变化曲线见图 2.选择 CGGA= 200mgPL 为最佳活化浓度.
图 2  活化浓度对菌膜响应信号及平衡时间的影响
Fig. 2  Effect of activated concentration on microbe membrane
图 3  温度对菌膜响应信号及平衡时间的影响
Fig. 3  Effect of Temperature on microbe membrane
2. 3. 2  温度的影响  实验考察了在不同的温度下( pH= 712) , 菌膜对 BOD值为 100 mgPL 的
GGA溶液表现出的不同的响应活性.实验结果(见图 3) .从实验结果可以看出,温度变化对生
物传感器活性影响较大, 为了保持菌膜响应的一致性, 保持测定状态的恒温就非常的重要.综
合考虑响应活性、响应时间和实际实验条件, 选择 30 e 为实验工作温度.
图 5 NaCl 对菌膜响应信号及
平衡时间的影响




Fig. 4  Effect of pH on microbe
membrane
2. 3. 3  pH 的影响  将异常汉逊酵母包埋在有机改性溶胶-凝胶中制成菌膜后, 考察了此时外
部溶液 pH对细菌活性的影响. 图 4为菌膜在温度为 30 e 和不同 pH 值条件下对 BOD为 100
mgPL 的GGA溶液的响应曲线. pH 值在 415 ) 910范围内, 外部溶液的 pH变化对菌膜的响应活
性影响不大.在细菌包埋于有机改性 so-l ge-l PVA 膜后,具有一定憎水性的 so-l ge-l PVA 构架将











2. 3. 4  盐度的影响  在恒
温 30 e , pH712的实验条件
下,在样品池 BOD 值为 100
mgPL 的 GGA 溶液中加入
NaCl进行盐度的影响实验.
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实验结果表明: 随NaCl浓度增加,微生物膜的响应活性下降, 响应时间增加. 由于对于淡水菌
异常汉逊酵母而言, NaCl会使其细胞产生收缩,呼吸作用减弱, 因此盐度对其有较大的抑制作
用. NaCl对传感器活性的影响曲线见图 5(图中NaCl%为质量百分比) .
2. 315  金属离子的影响  实验考察了温度 30 e , pH 712时部分金属离子存在下,菌膜对特定
BOD浓度GGA溶液响应的影响情况.从表 2可以看出, 当金属离子浓度与 GGA浓度的比值为








表 2  共存金属离子的影响
Table 2  Effect of some coexist ing metal ions
M n+
$IPIo
( @ 100% )
Mn+
$IPI o
( @ 100% )
M n+
$IPI o
( @ 100% )
M n+
$IPI o
( @ 100% )
M n+
$IPIo
( @ 100% )
Al 3+ 7. 78 Fe3+ - 6. 98 Mg2+ - 3. 68 Ba2+ 6. 97 Ca2+ 3. 85
Cu2+ - 1. 45 Zn2+ 3. 95 As2+ - 4. 47 Bi+ 0. 85 Mn2+ 6. 99
Sr2+ 3. 73 W6+ 4. 26 V 4+ 3. 05 Ni2+ - 6. 13 Sn2+ - 3. 51
Co2+ 0. 45 Cd2+ 5. 03 Mo6+ 0. 93 Se6+ - 6. 65 Li+ 7. 53
Cr3+ - 1. 60 Ti4+ - 5. 88 Pb2+ - 14. 44 Ag+ - 81. 10
图 6  菌膜重现性测试
Fig. 6  The reproducibility of microbe membrane
2. 4  膜性能表征
2. 411  重现性  实验考察了 30 e 时菌膜在 pH= 712溶
液中对 BOD 值为 100 mgPL 的 GGA溶液响应的重现性
(见图 6) . 菌膜连续测定 7次的荧光强度变化速率最大
值的平均相对标准偏差为 2154 % ,其数值在 BOD5 分析
要求的重现性范围内,所以利用该方法可以满足 BOD分
析精度要求.
图 7  菌膜的稳定性测定
Fig. 7  The stability of microbe membrane for two months
21412  稳定性  实验考察了相同实验条件下 ( T =




2. 4. 3  线性关系  将等量的葡萄糖和谷氨酸配制成 BOD标准溶液, T = 30 e , pH= 712的实
验条件下, 分别在 0 ) 100mgPL、0 ) 40mgPL 两个不同
的浓度范围检测菌膜的线性关系,结果见图 8,图 9,
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图 8  菌膜在 0 ) 100 mgPL的线性关系
Fig. 8  The responses to diff erent concentrat ions
of GGA in 0) 100 mgPL
图 9 菌膜在 0 ) 40 mgPL的线性关系
Fig. 9  The responses to different concentrations
of GGA in 0) 40mgPL
表 3  实际标准样品的测定结果
Table 3  Determination of samples using microbe membrane
标准样品* 标准值, mgPL 测量值,mgPL 差值, mgPL 误差值, %
1 35 36178 1. 78 5. 09
2 55 55. 74 0. 74 1. 35
3 75 67. 79 - 7. 21 - 9. 61
 * 标准样品为按国家标准方法配置的 GGA 溶液,底液为 pH 7. 2的磷酸盐缓冲溶液
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